
Cihaz açılır.

Sekmeler üzerinde yer alan sarı tuş yardımıyla cihazın kapağı açılır. 

Uygun rotor seçilerek cihaza takılır.

Rotor vidası anahtarıyla sıkılır.

Numuneleri koymak için rotora uygun hacimlerdeki tüpler  
belirlenir.

Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına “sigma” yazısı 
kullanıcıya dönük olacak şekilde yerleştirilir ve denge korunur.

Santrifüjün kapağı kapatılır.

Mavi düğme ile software’den rotor tipi seçilir.

Rotor hızı ayarlanır.

Santrifüjleme süresi ayarlanır.

Sıcaklık  ayarlanır.

Rotorun kapağı sıkıca kapatılır.

Yeşil düğmeye basılarak çalıştırılır.

Santrifüjleme işleminden  sonra sarı düğmeye 
basılarak cihazın kapağı açılır.

Rotorun kapağı açılır.

Tüpler çıkarılır.

Cihaz kapatılır.
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