
LCD ekrandan takip ederek 
istenilen sıcaklık ayarını 

yapınız.

Etüvün açma kapama 
düğmesi yardımıyla 

cihazı çalıştırınız

Etüvün kapağı açılarak numune uygun bölmeye 
yerleştirilir, ardından kapak kapatınız
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