
Masaüstünde bulunan “spectrum” ikonuna çift tıklanarak software açılır

Bilgisayar açılır ve “user” kullanıcısı seçilir.

Range bölümüne istenilen Spectrumun çekileceği dalga boyu aralığı girilir.

Delete seçeneğine basılarak veya toolbar’da bulunan çöp kutusuna tıklanarak background spektrumu kaldırılır.

Numuneyi sıkıştıran başlık ekrandaki basınç oranı 120 olana kadar sıkılır.

Numune haznesi ve başlığı etilalkol ve peçete ile temizlenir.

Başlığın koruyucusu takılır.

Bilgisayar kapatılır.

Instument ve scan sırasıyla tıklanır.

Madde  çözücü içinde  ise çözücüsüne karşı değilse havaya karşı  background alınır. 

Background alma işlemi 

Instrument tıklanır.

Scan tıklanır.

Background tıklanır.

Numune toz ise küçük hazneli,  sıvı ise büyük hazneli başlık takılır.
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