
Cihazın karıştırma ünitesi açılır ‘’Pump on’’ yapılır Cihazın softwari açılır

“Measure”       
“Manual” kısmından 
ölçüm ekranı açılır

“Align” yapılırak sistem ayarlanır

Measure Backround 
sekmesi tıklanır

Ölçüm ekranında “Options” ikonundan malzeme adı, 
refraktif index ve absorbans değerleri girilir

Sıvı haznesine ölçümü alınacak malzeme eklenir

Karıştırma hızı belirlenir

‘’Start’’ ikonu tıklanır

Deney bitirildiğinde temizlik işlemleri yapılır

Karıştırma ünitesi kapatılır

Uygun

Uygun değil
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