
Hücreye yükleme yaparken, hücre tamamen dolu olacak şekilde en alta cam yünü  
numune ve en üst kısıma tekrar cam yünü konulur. 

Soğutucu ve hava vanası açılır. 

CO2 vanası açılır. CO2 açıldığında kompresöre 62 bar civarında basınç gelir.

Ekstraksiyon sıcaklığı Ext ht bölümünden ayarlanır. 

Ölçüm Sırasında Bottom inlet açılarak gazın hücreye girişi sağlanır.

Ekstrakte edilecek malzemenin toplama kabında toplanması 
tamamlanınca cihaz kapatılır.

Sistem kapatılırken önce CO2 kapatılır.

Ekstrakte edilen yapı bozulacaksa vent açılmadan Bottom inlet kapatılıdığında kontrollü CO2 boşaltımı olur.

Hava, soğutucu ve cihaz kapatılır.

Hücre  temizlenir.


	SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI.vsd
	Sayfa-1


