
Software açılır.

Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır

Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.

F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.

Blank için olan küvet blank bölmesine konur. 

A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.

Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.

Start tuşuna basılır.

Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.

Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.

Küvetlerin temizliği yapılır.

Cihaz arkasında bulunan açma-kapama 
düğmesinden kapatılır.
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