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EVET

SIRASIYLA AÇ;
PC

POWER 
SENSETIVITY 

GAIN
VACUUM PUMP
RIGAKU XTALAB 

MINI

HAYIR
YEŞİL Mİ?

EVET

HAYIR
FİRMA İLE 
İLETİŞİME 

GEÇ

LOGIN NAME: ADMINISTRATOR
PASSWORD:

EVET

Open Sample                         New Project 
                                                 New Sample (AKTİF 
YAP)√      
Project: data
Sample: İSİM VER
Task: Screen Collect and Process
Image directory:
C:Rigaku/Crystal Clear/ Administrator     
Browse
OK √         Cancel                 Browse                               
Import

EVET
INITIALIZE 

INSTRUMENT

Open Sample                         New Project 
                                                 New Sample (AKTİF 
YAP)√      
Project: data
Sample: İSİM VER
Crystal ID: User defined  ID string
Crystal to detector distance (mm): 5O
Temperature: 20 °C
OK √         Close                 Save                               

MAIN

Unit cell parameters                Size
a(A)         b(A)         c(A)             x(mm)   y(mm)   
z(mm)
10            10            10                0,20         0,20       
0,20    
α (°)         β(°)         γ(°) 
 90            90           90
Color              Mount                  Morphology
SEÇ                  SEÇ                          SEÇ

CRYSTAL 1
Space Group    
Unknown
Posible 
Known
System: triclinic
Laue Class-1
Lattice: P
Centricity: Acentric
Molecular Formula: Kristalin 
Formülünü yaz
OK√                Close                 Save

CRYSTAL 2

DEĞİŞİKLİK YAPMIYORSUNUZ
OK√                Close                 
Save

DETECTOR

DEĞİŞİKLİK YAPMIYORSUNUZ
OK√                Close                 

Save

X RAY SOURCE

DEĞİŞİKLİK YAPMIYORSUNUZ
OK√                Close                 
Save

NOTES

SETUP
OK diyoruz ve herhangi bir 

işlem yapmıyoruz
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CRYSTAL 
EVALUATION 

Crystal Size penceresi  açılıyor (Kristal boyutunu 
yazıyoruz)

x(mm)                           y(mm)                               z(mm)

OK√                                Close                                  Save

INITIAL 
IMAGES

Collect Initial Images- XtaLab Mini mercury 3
Bu pencerede sadece Post-Collection Xray Generator 
Script sekmesindeki; X-RAYS-ON XTALAB haline getirip 
X ışınını açmış bulunuyoruz.
Run√              Close                  Save                        Import

JXG is changing the XG power please wait... Uyarısı 
çıkıyor ve X ışını açılıyor.

Instrument State 
Display  Xta Lab 

mini MERCURY 3 
penceresi çıkıyor ve 
herhangi bir işlem 

yapmıyoruz. 

ASSIGN UNIT 
CELL

FIND SPOTS 
(d*TREK) penceresi 

açılıyor

Burada herhangi bir ayar 
yapmıyoruz
Run√           Close       Save

MAIN

Burada herhangi bir ayar 
yapmıyoruz
Run√           Close       Save

ADVANCED

INDEX SPOTS
(d*TREK) penceresi açılıyor

Burada herhangi bir ayar 
yapmıyoruz
Run√           Close       Save

MAIN

Burada herhangi bir ayar 
yapmıyoruz
Run√           Close       Save

ADVANCED

MOUNT CRYSTAL

2
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Processing State Display penceresi 
açılıyor; bir değişiklik yapıyoruz

Processing State Display penceresi 
açılıyor; bir değişiklik yapıyoruz

Refine Primitive Cell
Run√           Close       Save
∆∕σ 0.00 olana kadar run tuşuna başılır. 0.00 
oldukta sonra close sekmesine basılır.

REDUCE CELL

REFINE STANDART 
CELL

PREDICT SPOTS
Run√           Close       Save

STRATEGY ((d*TREK) penceresi açılıyor
Run√           Close       Save

COLLECT IMAGES
Run√           Close       Save Import

INTEGRATE REFLECTIONS
Run√           Close       Save Import 

LAUE CHECK

NUM. ABS. CORRECTION

SCALE and ABSORPTION

FINAL REFINE CELL

SOLVE STRUCTURE
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