
Cihaz açılır.

Cihazın kapağı açılır. 

Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.

Santrifüjün hızı ve süresi ayarlanır.

Mavi düğme ile software’den rotor tipi seçilir.

Santrifüjün kapağı kapatılır.

Tüpler çıkarılır.

Cihaz kapatılır.

İşlem başlatılır.

İşlem bitince tüpler çıkarılır.
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