
Adaptör Açılır

Kompresör 

vanası açılır. 

Cihaza giden hava değeri 
0,6 bara ayarlanır.

Beyaz kutudan ON 

düğmesine basılır.

ON aktif değilse EMERGENCY 

butonunun basılı durumda olup 

olmadığı kontrol edilir. 

Stage kızaklar üzerine uygun 

şekilde yerleştirilir.

Numuneye uygun TİP 

seçilir.

Tip yerleştirilir.

 Tip’in altına denk gelecek şekilde Stage’nin 

üzerine numune konur.

Masaüstündeki Visio64 ikonu 

tıklanarak program açılır.

Taskbar üzerindeki ‘İnstrument’ 

kısmında bulunan 

SingleAcquisition tıklanır.

Ard arda ölçüm alınacaksa 

“Measurement” kısmı 

tıklanır.

Ölçüm durdurulmak istenirse 

"Cancel" kısmı tıklanır.

Yapılan ölçüm, Taskbar 
üzerindeki Save ikonundan 

Dataset tıklanarak kaydedilir.
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